
Załącznik nr 1.
Szczegółowe Wymagania dla elementóW systemu sterowania i zasilania lampy YTU450:

ZestaW generatoróW;

- zakres napięcia: min, 20-450kV

- zakres prądu: min. 0-15mA
- moc: min. 4kW
- dokładność sterowania napięciem: poniżej +/- 1,5% pełnego zakresu napięcia
- napięcie zasilania: 230V Ac
- złącze: R28

- interfejs komunikacyjny: Ethernet RSz32
- podstawowe elementy systemu podłączane na zasadzie plug&play
- stopień ochrony: min. lP54

Chłodnica olejowa:

- pojemność zbiornika: min. ].2l

- moc chłodzenia: min 4kW
- przepływ: min. 25l przy ciśnieniu 3,5bar
- napięcie zasilania: 230V Ac
- za bezpieczenie termic2ne

- sygnalizator przepływu do podłączenia w układzie bezpieczeństwa systemu

Kontroler parametrów lampy:

- zrealizowany w postaci panelu z ekranem dotykowym lub komputer PC z oprogramowaniem
- interfejs komunikacyjny: Ethernet


